
 
 

 
 КАЛИБРОВКА ВЕСОВ ВСТ-60к/5-4Н ( ВСН-150/10-5H) 

 
 

 

1  Включить весы нажав на кнопку ----------------------------------------  

2. В режиме взвешивания одновременно нажмите клавиши----------  и  
для входа в режим установок . 
3. На дисплее высветится  ----------------------------------------------------    01   FnC,  

4. Нажмите клавишу----------------------------------------------------------   
5. На дисплее высветится --------------------------------------------------------02   EC 

6. Нажать клавишу ------ -----------------------------------------------------                     
для входа в режим калибровки веса. 
7. На дисплее высветится значение калибровочного веса.  
8.  Убедитесь, что платформа пуста. 

9.   Нажать клавишу -----------------------------------------------------------  
10. На дисплее высветится    --------------------------------------------       -------   kg 
11. После стабилизации высвечивается значение калибровочного веса на дисплеи . 
12. Поместите гирю указанной массы на платформу весов. 

13. Нажать клавишу ---------------------------------------------------------   
14. Происходит вычисление внутреннего значения полной нагрузки, после стабилизации 
трижды прозвучит сигнал. 
15. На дисплее высветится -------------------------------------------------       02   EC 
 
16. Удалите гирю с платформы весов, процедура калибровки  завершена. 



 


